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1. Forandring av måleområdet for 6T. 

Dette forandres fra -5 +15 °c til -2 +6 °C· 

2. Kalibrering av ternperaturinstrurnenteringen• 

1. For å forandre måleområdet til -2 +6 °c ble det satt 1nn 

nye målernotstander som var bestilt av Siemens. Mot­ 

standene var utregnet til 437,5Q. Ved denne forandringen 

ble området på skriveren krympet med en faktor 2,5. 

0-punktet er på samme sted som tidligere. For å få et 

riktig 0-punkt, dvs. 0-rnV over rnåleornforrnerene når diff• 

føl . . b d d t d d · 0 parallellkoble erene var 1 is a, var e nø ven 1g a 

den ene rnålernotst. med et nettverk av andre presisjons­ 

motstander slik at den ønskelige forskyvningen fant sted. 

(Se revidert tegning). 

2. For å kunne utføre kalibreringen var det nødvendig å ta 

ned fØlerene fra masta. Dette ble utført ved hjelp av 
heisekran. 

i For å etablere riktig 0-punkt ble fØlerene først satt 
i 

is/vannbad. På dette tidspunkt ble rnotstandsjusteriPgen 

punkt 1 utført. 0-punktet ble også sjekket på viser­ 

instrumentene i vakta. Kalibreringsvæsken ble varmet opp 

til +30 °c og alle fØlerene satt opp i badet. Stepp"is 

ble så temperaturen forandret ned til -20 °cog for 11-vert 

stepp ble følgende registrert. 

a) Temperaturen i kalibreringsvæsken. 

(mao , epunkt b) Spenningsdifferansen ut fra rnåleornforrnerene ~ 

avmerket på skjemaet) for 6T. 
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c) Viserinstrumentene i vakta ble avlest. 

Resultatene er ført opp i måleskjemaet. Målingene for 

noen av punktene ble repetert. 

Videre ble diff.-fØlerene, hver for seg, satt i bad med 

forskjellig temperatur. Resultatene er også ført opp i 

måleskjemaet. 

På grunnlag av målingene er følgende kurver tegnet. 

Fig. l 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Heltrukken linje viser avlest verdi for 6T i 

vakta som funksjon av temp. på fØlerene (skala 

-5 +15 °c). Stiplet linje vil gjelde om 

skalaen forandres til -2 +6 °c. (Begge følerene 

holdes på samme temperatur). 

Her er avviket mellom temp. på følerene (2 m og 

20 m) og avlest verdi på de respektive 

instrumenter i vakta tegnet inn. AWIK: TILLEGG 

TIL AVLEST VERDI I VAKTA. 

Kurven viser spenningsdifferansen i mv mellom 

diff.-følerene etter måleomformerene (altså f¢r 

forsterkeren) som funksjon av temperaturen på 

f ø Le r erie , (Begge følere holdes på samme 

temperatur). 

Linjen er avlest verdi i vakta som funksjon av 

differansen mellom temperaturen på fØlerene 

(T20-Tl0) • 

Etter kalibreringen ble følerene remontert, også denne gang 

med assistanse av den store krana. 
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Konklusjon: 

Kalibrering av måleapparaturen for lufttemperaturen viste at 

måleomformere og forsterker for 6T ga resultater som ligger 

innenfor spesifikasjonene til Siemens, men at avleste verdier 

bør korrigeres etter kurven på fig. 1. 

Eks.: Er lufttemperaturen +20 °c skal det legges til 0,2 °c 
(skala -2 +6 °c). Er lufttemperaturen lavere enn -6,25 °c 
skal korreksjonen som kurven gir trekkes ifra avlest verdi i 

vakta. 

Når det gjelder totaltemperaturene i 2 m og 20 m viser fig. 2 

at målt avvik ligger innenfor toleransene som Siemens gir på 

sitt datablad for måleomformerene. Innenfor -30 +40 °c, altså 

et område på 70 °c, kan feilen være ±0.5%, dvs. ±0.35 °c. 
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